




































































エスティームTM やわらか凸・エスティームTM やわらか凸 シャロー（消化管用）の場合

やわらかイレオシリーズの場合

装具の貼り方
❶剥離紙をはがします。
❷スリットからストーマを観察しながら
　貼付します。
❸必要に応じてフィルターシールを貼
　ります。
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排出口の閉じ方  排出口端にあるプレートを5回折り上げます。

❷1回折り上げた状態。
❸5回折り上げた状態。
❹フラップをおろし、マジックテープを合
　わせ排出口を閉じます。
❺閉じた排出口を不繊布の裏側へ隠す
　ことができます。

❶排出口を上向きにします。
❷キャップを外します。
❸下向きにして排出します。
❹排出口を上に向け、残った便をふき
　取った後、排出口を閉じます

1 2

4 5

3

排出口の開け方・閉じ方
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装具の貼り方（消化管用・尿路用共通）
❶剥離紙をはがします。
❷ストーマを観察しながら貼付
　します。
❸軽く押さえた状態を約60秒程度
　キープして密着させます。
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エスティームボディTM （消化管用・尿路用）の場合

2 3
排出口の開け方・閉じ方（消化管用）

❶～❸フラップに向かってプレート
　を3回折り上げます。
❹排出口を3回折りたたんだ状態
　でしっかり押さえます。
❺フラップをおろし、マジックテープ
　をあわせてプチプチと押し込んで
　しっかりと押さえます。

❶キャップを上向きにして手前に傾
　けます。
❷キャップの根本を握って開けます。
❸排出口をトイレに向けて尿を
　排出します。
❹排出口に残った尿をふき取ります。
❺排出口を上に向けてキャップ
　を閉じます
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排出口の開け方・閉じ方（尿路用）

ストーマ袋の使用方法
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