
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
ลิตเติล้วัน ถุงปัสสาวะชนิดชิน้เดียวส าหรับเด็ก 
Little Ones One-Piece Urostomy Custom-cut Pouch with Stomahesive® Skin Barrier 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
ถงุเก็บปัสสาวะ Little Ones™ เป็นถงุชิน้เดียวที่มีแผ่นป้องกนัผวิหนงัจากกาวยึดติด ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัการใชง้านในเด็ก ถงุนีมี้ขอ้ดีดงัต่อไปนี:้ 

1. มีคณุสมบตัิในการปกป้องผิวทีค่ลา้ยคลงึกบัผลิตภณัฑท์ี่มีแผ่นป้องกนัผิวหนงั Stomahesive® แต่ไดร้บัการปรบัใหอ่้อนโยนต่อผิว 
2. รูเปิดเริ่มตน้สามารถขยายไดเ้พ่ือรองรบัรูเปิดทกุขนาดและรูปรา่งที่มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่เกิน 1 นิว้ (25 มม.) 
3. ใชว้าลว์แบบไม่ไหลยอ้นกลบัเพ่ือใหปั้สสาวะสามารถไหลเขา้สู่บริเวณที่เก็บปัสสาวะของถงุไดอ้ย่างอิสระ แต่ไม่สามารถไหลยอ้นกลบัไปทีป่ากถงุได ้
4. มีแผ่นฟิลม์ที่นุ่ม กนัเสียง และป้องกนักลิ่น 

ข้อบ่งใช้ 
ใชเ้ก็บปัสสาวะจากล าไสท้ี่เปิดทางหนา้ทอ้งเพื่อเป็นทางระบายปัสสาวะ (Urostomy) 
วิธีการใช้ 
การเตรียมถุงเก็บ 

 
1. วดัขนาดรูทวารเทียมตามค าแนะน าที่ใหไ้ว ้ท าความสะอาดบริเวณนัน้อย่างอ่อนโยนดว้ยน า้และเช็ดโดยทั่วใหแ้หง้ ผวิบริเวณรอบๆ 
ทวารเทียมตอ้งปราศจากจากตวัท าละลายหรือสารทีล่ื่น 
 
 
2. ลากเสน้วดัขนาดของทวารเทียมลงบนแผ่นรองสีขาว โดยวางที่ตรงกลางรอบๆ รูเปิดเริ่มตน้  
 
 
3. สิ่งส าคญั: ก่อนตดั ใหแ้ยกแผงดา้นหนา้และดา้นหลงัออกเพ่ือไม่ใหต้ดัโดนแผงดา้นหนา้ของถงุปัสสาวะ 
 
 
4. ใชก้รรไกรขาโคง้ตดัขยายรูตรงกลางใหใ้หญ่กว่ารอยที่ลากเสน้ไวเ้ล็กนอ้ย อย่าตดัเลยขอบวงกลมบนกระดาษหุม้ 

 
 

วิธีใช้ก๊อกระบาย 
หมายเหต:ุ ปิดก๊อกระบายปัสสาวะก่อนใส่ถงุ 

 
5. ปิดก๊อกระบายปัสสาวะโดยงอช่องทางออก (A) ใหต้รงกบัช่องเสียบ (B) 
 
 
 
6. กดช่องเสียบเขา้กบัช่องทางออกจนสดุ 
 
 
7. หากตอ้งการเปิดก๊อก ใหจ้บัที่ปลายถงุ บีบท่อที่ช่องทางออกที่ติดกบัดา้นหลงัช่องเสียบและดงึช่องเสียบออกจากช่องทางออก 
 
 
8. หากตอ้งการติดเขา้กบัภาชนะรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคืน ใหใ้ชข้อ้ต่อที่ใหม้าพรอ้มผลิตภณัฑ ์มีภาชนะรองรบัปัสสาวะส าหรบั
กลางคืนมาใหพ้รอ้มใชง้าน 
 

 
 
 
 



วิธีการติดถุงเก็บปัสสาวะ 
สิ่งส าคญั: ควรใชค้วามระมดัระวงัในการออกแรงโดยใชแ้รงกดเบาๆ เท่านัน้ทีบ่ริเวณหนา้ทอ้งของเด็กทารกเม่ือมีการใชร้ะบบถงุใดก็ตาม 

 
9. น ากระดาษหุม้ออกจากแผ่นป้องกนัผิวหนงัโดยใหน้ิว้สมัผสักบัแถบกาวใหน้อ้ยที่สดุ 
หมายเหต:ุ เม่ือใชก้าวติดหนา้ทอ้ง Stomahesive® Paste ขอแนะน าใหใ้ชท้าเป็นวงแหวนรอบรูที่ขยายไวท้ีด่า้นกาวของแผ่นป้องกนัผิวหนงั  
 
 
 
10. จบัดา้นขา้งของแผ่นป้องกนัผวิหนงัทัง้สองขา้งและวางใหต้รงต าแหน่งของรูที่ขยายไวบ้ริเวณเหนือปากรูเปิด 
 
 
 
11. กดแผ่นป้องกนัผิวหนงัเบาๆ โดยใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในบริเวณทีใ่กลก้บัปากรูเปิดมากที่สดุ 
สามารถใส่ถงุไดน้านเท่าที่ยงัรูส้กึสบายและไม่มีอาการระคายเคือง 

การดึงถุงเก็บปัสสาวะออก 
 
12. การดงึออกสามารถท าไดโ้ดยดงึจากดา้นบนสดุจนถึงล่างสดุ โดยค่อยๆ ดงึแผ่นป้องกนัผิวหนงัออกจากผิวหนงัพรอ้มใชมื้ออีกขา้งหนึ่ง
กดเบาๆ บนผิวหนงัที่อยู่ติดกนั ไม่จ าเป็นตอ้งขจดัสิ่งตกคา้งทัง้หมดออก 
 

การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเร่ิม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์

• หา้มใชซ้ า้ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
ปริมาณบรรจุ 
1 กล่องบรรจ ุ15 ชิน้ และขอ้ต่อจ านวน 2 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 
หมายถึง รุน่การผลิต 

 

EXP. DATE  หมายถึง วนัหมดอาย ุ
 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
ผลิตโดย  
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกนั รีพบัลคิ อิงค,์ ซาน คริสโตบาล, สาธารณรฐัโดมนิิกนั 
ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
โทร. 02-6147000 
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