
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
ลิตเติล้วัน ถุงอุจจาระชนิดสองชิน้ส าหรับเด็ก 
Little Ones Two-Piece Stomahesive® Skin Barrier with flexible collar  
Little Ones Two-Piece Transparent Drainable Pouch  
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
ถงุเก็บอจุจาระส าหรบัเด็กชนิดสองชิน้ ประกอบดว้ยแป้นสโตมาฮีซีฟ และถงุแบบระบายของเสียออกได ้
ข้อบ่งใช้ 
ใชเ้ก็บของเสียจากทวารเทียม 
วิธีการใช้ 
การเตรียมแป้นสโตมาฮีซีฟ 

 
ผิวบริเวณรอบๆ รูเปิดตอ้งสะอาด แหง้ และปลอดจากตวัท าละลายหรือสารทีล่ื่น 
เลือกแผ่นที่แป้นมีขนาดช่องเปิดใหญ่กว่าเสน้ผ่านศนูยก์ลางที่กวา้งที่สดุของทวารเทียมอย่างนอ้ย 1/2 นิว้ (13 มม.) 
 
 
 
วาดโครงรา่งของช่องทวารเทียมที่ถกูตอ้งลงบนกระดาษหุม้แผ่นปกป้องผิวหนงั 
 
 
ตดัขอบดา้นนอกของรอยที่ลากไวโ้ดยใหแ้ผ่นปกป้องผิวหนงัอยู่ห่างจากช่องทวารเทียมที่ขยายออกและช่องเปิดอย่างนอ้ย 1/4 นิว้ (7 มม.) ดงึ
กระดาษหุม้ออก 
 
 
 

ควรใชค้วามระมดัระวงัในการออกแรงโดยใชแ้รงกดเบาๆ เท่านัน้ทีบ่ริเวณหนา้ทอ้งของเด็กทารกเม่ือมีการใชร้ะบบถงุใดก็ตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงแรงกดมากเกินไป ใหแ้นบถงุ
เขา้กบัแผ่นปกป้องผิวหนงัก่อนใชง้านหรือใชร้ะบบถงุแบบชิน้เดียว 
วิธีการใช้แผ่นปกป้องผิวหนัง 

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพอดีกบัทวารเทียม 
 
 
 

วิธีการติดถุงเก็บอุจจาระ 
 
 
  
 
 

วิธีการดึงถุงเก็บอุจจาระออก 
 
 
 
 
 
 

 



วิธีการดึงแผ่นสโตมาฮีซีฟออก 

 
วิธีการปิดปลายถุง 

 
ส่วนปิดปลายถงุ InvisiClose (1) ประกอบดว้ยแผน่ปิดนิรภยั (security flap) (A) ตวัปิดล็อค (B) และแถบปลายทางออก (outlet end-strip) (C) 
 
 
 
จบัแผ่นปิดนิรภยัใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บเพ่ือใหเ้ห็นตวัปิดลอ็ค (2) 
 
 
พบัปลายส่วนปิดกน้ถงุเขา้หาตวัสี่ครัง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตวัปิดล็อคอยู่เหลื่อมกนั (3) 
 
 
 
กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกวา่คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ที่ (ไดย้ินเสียงคลิก) ตลอดความยาวแลว้ (4) 
 
 
ห่อแผ่นปิดนิรภยัไวร้อบๆ ดา้นหลงัของถงุ (ดา้นขา้งล าตวั) แลว้กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกวา่คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ที่แลว้ (ไดย้ินเสียงคลิก) (5) 
 
 

วิธีการเปิดระบายถุงเก็บ: 
หนัดา้นหลงัของถงุเก็บ (ดา้นขา้งล าตวั) เขา้หาตวัคณุ 

 
ค่อยๆ ยกแผ่นปิดนิรภยัเขา้หาตวัคณุเพื่อปลดล็อค (6) 
 
 
ในขณะที่ถือแผ่นปิดนิรภยัขึน้ใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บ ใหป้ลดล็อคตวัปิดล็อคโดยยกที่มมุ (7) และคลายออกสี่ครัง้ (8) 
 
 
 
เพ่ือใหร้ะบายและ/หรือท าความสะอาดไดโ้ดยสะดวก คณุอาจเปิดปลายส่วนปิดกน้ถงุไดโ้ดยดนัปลายทัง้สองขา้งของแถบปลายทางออกดว้ย
นิว้หวัแม่มือและนิว้ชี ้(9) 
สามารถท าความสะอาดส่วนปิดกน้ถงุดว้ยสบู่อ่อนๆ และน า้ได ้หากตอ้งการ เช็ดใหแ้หง้ 
 

วิธีการใช้คลิปปิดปลายถุง 



พบัปลายปิดขึน้ดา้นบน 4 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใช้ก๊อกระบายแบบพับได ้
 
 
 
 
 
 

การเช่ือมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะส าหรับกลางคืน: 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑน์ีส้ามารถติดไวไ้ดใ้นขณะแช่น า้ อาบน า้ หรือว่ายน า้ เช็ดใหแ้หง้หลงัโดนน า้ 
การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเร่ิม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม 

• มีรายงานว่าปลอกหุม้เทปท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงัในผูใ้ชบ้างราย โดยเฉพาะผูท้ี่สวมผา้ออ้ม ปลอกพยงุอาจถอดออกไดโ้ดยค่อยๆ ตดัออกจาก
แป้น แนะน าใหใ้ชว้ิธีนีห้ากเกิดการระคายเคืองบริเวณใตป้ลอกหุม้เทป 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401925  ใน 1 กล่องบรรจแุป้น 5 ชิน้ 
ผลิตภณัฑร์หสั 401927  ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ และขอ้ต่อจ านวน 10 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 
หมายถึง รุน่การผลิต 

 

EXP. DATE หมายถึง วนัหมดอาย ุ
 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
ผลิตโดย  
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกนั รีพบัลคิ อิงค,์ ซาน คริสโตบาล, สาธารณรฐัโดมนิิกนั 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 



บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
โทร. 02-6147000 

1052967TH1 วนัที่ออกเอกสาร 1 กมุภาพนัธ ์2567 


