
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
ชัวรฟิ์ต แนทูร่า แป้นดูราฮีซีฟรูปถ้วยชนิดป้ันได้ 
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier with flange 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
แป้นดรูาฮีโฟรูปถว้ยชนิดป้ันได ้ช่วยใหป้ากช่องรูเปิดสามารถขึน้รูปไดต้ามรูปรา่งและขนาดของทวารเทียมไดโ้ดยไมต่อ้งใชก้รรไกร แป้นชนิดนีต้อ้งใชร้ว่มกบัถงุ SUR-FIT 
Natura 
ข้อบ่งใช้ 
ใชเ้ก็บของเสียจากทวารเทียม 
วิธีการใช้ 
การเตรียมแป้น 
ผิวบริเวณรอบๆ รูเปิดตอ้งสะอาด แหง้ และปลอดจากตวัท าละลายหรือสารทีล่ื่น  

ก่อนที่คณุจะเริ่มใชแ้ป้น โปรดอ่านหวัขอ้นีเ้พ่ือท าความคุน้เคยกบัขัน้ตอนการใช ้
1. วดัช่องรูเปิดโดยใชว้ิธีตามคู่มือการวดัช่องรูเปิดที่แนบมาและเลือกขนาดของแป้น SUR-FIT Natura Durahesive พรอ้มแป้นนนูขึน้รูปที่
เหมาะสม 
2. เปิดบรรจภุณัฑข์องแป้นแต่ละชิน้ออกโดยเก็บถาดใสไว ้ใชป้ากกาหรือปากกามารก์เกอรว์าดโครงรา่งของช่องรูเปิดบนถาดใส คณุอาจ

ตอ้งการตดัแบบออกและใชถ้าดแบบใสเป็นแม่แบบเพ่ือเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต ปรบัปรุงแกไ้ขแม่แบบเป็นครัง้คราวตามขนาดหรือรูปรา่งของช่องรูเปิดที่เปลี่ยนแปลงไป 
แม่แบบนีจ้ะใชส้  าหรบัวาดโครงรา่งบริเวณดา้นหลงัของแป้นเพ่ือช่วยคณุในการป้ันปากช่องรูเปิดในแป้น 
3. วาดโครงรา่งของช่องรูเปิด (จากถาดบรรจ)ุ ลงบนดา้นหลงัของแป้นพลาสติก (ดา้นขา้งล าตวัของแป้น) ของแป้น SURFIT Natura Durahesive พรอ้มแป้นนนูขึน้รูป 
ส าหรบับางคนอาจพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถป้ันช่องรูเปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัแม่แบบ 
4. หนัดา้นขา้งแป้นเขา้หาตวัคณุ (ดา้นตรงขา้มของแผ่นรองหลงัพลาสติก) ใหก้ดส่วนตรงกลางที่ยกขึน้ของฝาพลาสติกเขา้ไปในรูเร่ิมตน้จนกระทั่งสว่นตรงกลางยื่น
ออกมาดา้นนอก ขัน้ตอนนีจ้ะช่วยในการป้ันขึน้รูปแป้น 
5. ในการปรบัปากช่องรูเปิดใหเ้หมาะกบัผูส้วมใส่ ใหว้างปลายนิว้ (หรือนิว้หวัแม่มือ) ไวท้ี่ขอบของรูเร่ิมตน้และเริ่มมว้นแป้นกลบั ใชน้ิว้มือ (หรือหวัแม่มือ) เพ่ือมว้นแป้น
กลบัจนกระทั่งคณุสามารถมองเห็นรูปแบบของช่องรูเปิดบนดา้นหลงัของแผน่ปิดพลาสติก เนื่องจากผลิตภณัฑน์ีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่สามารถป้ันขึน้รูปได ้จึงไม่แนะน าให้ใช้
กรรไกรในการท าปากช่องรูเปิดใหเ้หมาะกบัผูส้วมใส่ 
หลงัจากป้ันปากช่องรูเปิดแลว้ ใหถ้อดฝาปิดพลาสติกที่รองดา้นหลงัออกจากแป้น หา้มดงึกระดาษหุม้สีขาวออกจากขอบเทปบนแป้นในตอนนี ้
วิธีการใช้แป้น 

 
1. วางปากช่องรูเปิดไวต้รงกลางเหนือช่องรูเปิดและกดแป้นใหเ้ขา้ที ่
2. ใชน้ิว้มือลบูขอบดา้นในใหใ้กลก้บัปากรูเปิดมากที่สดุ (คา้งไว ้30 วินาที) เพื่อใหแ้น่ใจว่าแปน้โอบรอบช่องรูเปิดไว ้
3. ดงึกระดาษหุม้สีขาวออกจากขอบเทปหนา้แปลนแลว้กดเขา้ที่ ลบูขอบเทปหนา้แปลนใหเ้รียบ 
วิธีการติดถุงเก็บ 

 
เลือกถงุเก็บที่มีขนาดเหมาะสมเพ่ือใหพ้อดีกบัแป้น 
ก่อนที่จะใชถ้งุเก็บ ใหป้ล่อยใหอ้ากาศเขา้เล็กนอ้ยโดยค่อยๆ ใหก้ระจายเขา้ไปในถงุเก็บตามภาพประกอบ 

 
ติดถงุเก็บที่พอดีกนัเขา้กบัแป้นดงัต่อไปนี:้ 



วิธีการตรวจสอบการปิดผนึกของแป้น ใหก้ดที่ดา้นล่างของตวัแป้นแลว้เลื่อนไปที่ดา้นบนของแป้น อาจไดย้ินเสียง “คลิก” หลายครัง้ 
วิธีการดงึถงุเก็บออก 

 
วิธีการดงึแปน้ออก 

 
ในการดงึแป้นออกจากผิวหนงั ใหใ้ชมื้อขา้งหนึ่งประคองผิวหนงัและค่อยๆ ลอกแป้นออก 
วิธีการใช้ท่อทางออก INVISICLOSE™ 
วิธีการปิดถุงเก็บ: 
ส่วนปิดกน้ถงุ InvisiClose (1) ประกอบดว้ยแผ่นปิดนิรภยั (security flap) (A) ตวัปิดล็อค (B) และแถบปลายทางออก (outlet end-strip) (C) 

จบัแผ่นปิดนิรภยัใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บเพ่ือใหเ้ห็นตวัปิดลอ็ค (2) 
พบัปลายส่วนปิดกน้ถงุเขา้หาตวัสี่ครัง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตวัปิดล็อคอยู่เหลื่อมกนั (3) 
กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกวา่คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ที่ (ไดย้ินเสียงคลิก) ตลอดความยาวแลว้ (4) 
ห่อแผ่นปิดนิรภยัไวร้อบๆ ดา้นหลงัของถงุ (ดา้นขา้งล าตวั) แลว้กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัจนกวา่คณุจะรูส้กึว่าล็อคเขา้ที่แลว้ 
(ไดย้ินเสียงคลิก) (5) 
วิธีการเปิดระบายถงุเก็บ: 
หนัดา้นหลงัของถงุเก็บ (ดา้นขา้งล าตวั) เขา้หาตวัคณุ 
ค่อยๆ ยกแผ่นปิดนิรภยัเขา้หาตวัคณุเพื่อปลดล็อค (6) 
ในขณะที่ถือแผ่นปิดนิรภยัขึน้ใหอ้ยู่ดา้นตรงขา้มกบัดา้นหนา้ของถงุเก็บ ใหป้ลดล็อคตวัปิดล็อคโดยยกที่มมุ (7) และคลาย
ออกสี่ครัง้ (8) 
เพ่ือใหร้ะบายและ/หรือท าความสะอาดไดโ้ดยสะดวก คณุอาจเปิดปลายส่วนปิดกน้ถงุไดโ้ดยดนัปลายทัง้สองขา้งของแถบ
ปลายทางออกดว้ยนิว้หวัแม่มือและนิว้ชี ้(9) 
สามารถท าความสะอาดส่วนปิดกน้ถงุดว้ยสบู่อ่อนๆ และน า้ได ้หากตอ้งการ เช็ดใหแ้หง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใช้ส่วนปิดก้นถุง 

 
หากคณุใชถ้งุเก็บที่ระบายได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นปิดกน้ถงุอยู่ในต าแหน่งที่ถกูตอ้ง 
การใชก้๊อก ACCUSEAL® บนถงุเก็บปัสสาวะ 

 



การเชื่อมต่อกบัระบบรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคนื: 

 
วิธีการใชก้๊อกระบายแบบพบัไดส้  าหรบัถงุเก็บปัสสาวะ 

 
การเชื่อมต่อกบัระบบรองรบัปัสสาวะส าหรบักลางคนื: 

 
 

การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ตอ้งใชก้บัถงุเก็บอจุจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกนั 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเร่ิม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม 

• ใชด้ว้ยความระมดัระวงัเม่ือทราบว่ามีการไหลเวียนของเลือดผดิปกตบิริเวณทวารเทียมหรือบริเวณที่อยู่โดยรอบของผิวหนงัที่อยู่ติดกบัทวารเทียม 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์

• หา้มใชซ้ า้ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 404592, 404593, 404594 ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 หา้มใชซ้ า้  
 

เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 

 โปรดอ่านค าแนะน าการใช ้  
 

รุน่การผลิต 

 
อณุหภมิูในการจดัเก็บ  

 

วนัหมดอาย ุ

 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
ผลิตโดย  
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกนั รีพบัลคิ อิงค,์ ซาน คริสโตบาล, สาธารณรฐัโดมนิิกนั 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
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