
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
แนทูร่า แป้นชนิดป้ันได้ Accordion Flange™ 
NATURA™ Two-Piece Moldable Ostomy System -Accordion Flange™ 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
แป้น Natura™ Moldable Skin Barrier- Accordion Flange™ จะช่วยใหส้ามารถวางนิว้ระหวา่งแป้นและหนา้แปลนในขณะที่ต่อถงุเทียมเขา้กบัหนา้แปลนได ้ตอ้งใช้
รว่มกบัถงุเก็บ Natura ™, Sur-Fit Natura ™ และ Combihesive Natura ™ ที่มีขนาดเดียวกนั 
หมายเหต:ุ มีจ าหน่ายในรุน่ Stomahesive™ และ Durahesive™ และยงัมีจ าหน่ายในระบบถงุเทียม Natura ™ แบบป้ันขึน้รูปไดส้  าหรบัหลงัการผ่าตดั/ส าหรบัแผล
ผ่าตดั ซึ่งรวมถึงถงุ Natura ™ ดว้ย 
วัตถุประสงคก์ารใช้ 
ใชเ้ก็บของเสียจากทวารเทียม 
ข้อบ่งใช้การใช้ 
ส าหรบัใชก้บัผูป่้วยโคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบล าไสใ้หญ่) อิลิออสโตมี (ทวารเทียมระบบล าไสเ้ล็ก)  หรือ ยรูอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) 
วิธีการใช้ 



1. การเตรียมผิวหนัง 
มือและผิวหนงัรอบๆ ทวารเทียมตอ้งสะอาด แหง้ และปราศจากสารที่มีความมนัก่อนใชผ้ลิตภณัฑ ์
2. การเตรียมแป้น (รูปที ่1) 
หา้มดงึแผ่นใสปิดดา้นหลงัหรือแถบลอกออกจากแป้น ควรป้ันแป้นใหมี้รูปรา่งและขนาดตามปากทวารเทียมโดยไม่ตอ้งใช้
กรรไกร  ในการปรบัปากทวารเทียมใหเ้ป็นแบบเฉพาะสว่นบคุคล ใหว้างปลายนิว้ (หรือนิว้หวัแม่มือ) ไวท้ี่ขอบของรูเร่ิมตน้
และเริ่มมว้นแป้นกลบั ใชน้ิว้หวัแม่มือ (หรือนิว้มือ) เพ่ือมว้นกาวกลบัไปเร่ือยๆ จนกว่าจะสรา้งช่องเปิดตามขนาดและรูปรา่ง
ของทวารเทียมที่ตอ้งการได ้ตอ้งมว้นกาว อย่ายืด ดงึ หรือตดักาวเพื่อท าใหมี้ขนาดใหญ่ขึน้ ใชท้นัทีหลงัจากป้ันขึน้รูป 
หมายเหต:ุ a) ปลอกหุม้เทปอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงัผูใ้ชท้ี่ใสผ่า้ออ้ม หากเกิดอาการระคายเคือง ใหต้ดัขอบ
ใหห้่างจากแป้น b) ป้องกนัทวารเทียมจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ 
3. วิธีการใชแ้ป้น (รูปที่ 2) 
ดงึแถบลอกออกจากแป้น วางปากช่องเปิดของแป้นไวเ้หนือทวารเทียม แปะแป้นบนผวิรอบทวารเทียมเป็นเวลา 30 วินาที 
หากยงัมีขอบผา้เหลืออยู่ ใหด้งึแถบลอกที่เหลืออยู่ออก ท าใหเ้รียบและลบริว้รอยออก 
กดกาวที่มว้นไวใ้หใ้กลก้บัทวารเทียมใหม้ากที่สดุโดยกดวนเป็นวงกลม โดยกดใหแ้น่นอยู่กบัที่เป็นเวลา 30 วินาที 
ใส่ไวไ้ดน้านตราบเท่าที่ยงัรูส้กึสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใชง้านอาจแตกต่างกนัในแตล่ะบคุคล 
4. การใช้ถุงเก็บ 
แยกแผ่นฟิลม์ของถงุเก็บออกเพ่ือปล่อยใหอ้ากาศเขา้ (รูปที่ 3) 
ถือหนา้แปลนตดั Accordion Flange ดว้ยนิว้สามนิว้โดยใชมื้อทัง้สองขา้ง จดัวางต าแหน่งหนา้แปลน Accordion Flange 
และหนา้แปลนถงุเก็บใหต้รงกนั (รูปที่ 4) 
ใชแ้รงกดเบาๆ รอบๆ เสน้รอบวงของหนา้แปลนจนกว่าจะ "ประกบ" เขา้ที่และรูส้กึแนบสนิท โดยเริ่มกดจากบริเวณดา้นลา่ง 
ดงึถงุเก็บเพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าติดแน่นเขา้ทีด่ีแลว้ (รูปที่ 5) 
5. การปิดถุงเก็บ 
A) ถงุระบายไดพ้รอ้มส่วนปิดกน้ถงุ INVISICLOSE™(รูปที่ 6) 
พบัส่วนปิดกน้ถงุโดยเริ่มตน้ดว้ยแถบสว่นปลายสีขาวจนกระทั่งตวัปิดล็อคซอ้นทบักนัสนิท กดตวัปิดล็อคเขา้ดว้ยกนัตลอด
ความกวา้งของปลายส่วนปิดกน้ถงุและบีบจนกระทั่งรูส้กึวา่ปิดแน่นสนทิ หากตอ้งการ กลบัดา้นถงุเก็บจากขา้งในออกมาขา้ง
นอกเพ่ือปกปิดส่วนปิดกน้ถงุไว ้(ถงุกระเป๋ามีจ าหน่ายเฉพาะส าหรบัถงุรุน่ Natura™ © เท่านัน้) 
B) ถงุระบายออกไดท้ี่มีตวัหนีบสว่นปิดกน้ถงุ: (รูปที่ 7) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™: (รูปที่ 8) 
D) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพบัได:้ (รูปที่ 9) 
6. การระบายถุงเก็บ 
A) ถงุระบายออกไดท้ี่มีส่วนปิดกน้ถงุ INVISICLOSETM(รูปที่ 10) 
ปลดล็อคปากปิดถงุเก็บและเปิดส่วนปิดกน้ถงุโดยการกดที่สดุปลายแถบท่อเปิดถงุดว้ยนิว้มือ จากนัน้ระบายถงุทิง้ 
B) ถงุระบายออกไดท้ี่มีตวัหนีบสว่นปิดกน้ถงุ: (รูปที่ 11) 
C) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 12) 
D) ถงุเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพบัได:้ (รูปที่ 13) 
7. การเช่ือมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะส าหรับกลางคืน: ก๊อก ACCUSEAL: (รูปที ่14) 
แบบพบัซอ้นกนั: (รูปที่ 15) 
8. ข้อมูลเก่ียวกับถุงเก็บทีมี่ตัวกรอง 
ปิดตวักรองดว้ยสติก๊เกอรท์ี่เตรียมไวใ้หเ้ม่ืออาบน า้ ว่ายน า้ ฯลฯ ถอดออกหลงัจากกิจกรรมทางน า้ 
9. วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที ่16) 
10. วิธีการดึงแป้นออก (รูปที่ 17) 
การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• ตอ้งใชก้บัถงุเก็บอจุจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกนั 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะ
ปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหลา่นีน้านๆ ครัง้ หาก
ตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเริ่มใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่
เหมาะสม 

• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใชแ้ละปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์

• ผลิตภณัฑน์ีมี้ไวส้  าหรบัใชค้รัง้เดียวเท่านัน้และไม่ควรน ามาใชซ้ า้ การน ามาใชซ้ า้อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติด
เชือ้หรือการปนเปื้อนขา้ม (cross contamination) คณุสมบตัิทางกายภาพของผลิตภณัฑอ์าจไม่เหมาะสมส าหรบัการ
ใชง้านตามวตัถปุระสงคอี์กต่อไป 

• วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 421033, 421034, 421035, 421039, 421040, 421041 ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ 
การก าจัดทิง้ 
     หลงัการใชง้าน ผลิตภณัฑน์ีอ้าจเป็นอนัตรายทางชีวภาพได ้จดัการและก าจดัทิง้ตามหลกัปฏบิตัิทางการแพทยท์ี่
เป็นที่ยอมรบัและกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง 

     หากเกิดเหตกุารณร์า้ยแรงระหว่างการใชอ้ปุกรณน์ีห้รือจากการใชง้าน โปรดรายงานต่อผูผ้ลิตและหนว่ยงานในประเทศของคณุ 
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