
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
แผ่นสโตมาฮีซีฟซีล 
Stomahesive® Seal 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
แผ่นสโตมาฮีซีฟซีลคือ วสัดสุ  าหรบัปิดรอยรั่วระหว่างแป้นและทวารเทียม ดดูซบัความชืน้และป้ันขึน้รูปได ้ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผิวจากการสมัผสักบัสารคดัหลั่ง
ของรา่งกาย 
วัตถุประสงคก์ารใช้ 
ใหก้ารปกป้องผิวหนงับริเวณรอบๆรูทวารเทียมและรูปัสสาวะเทียมดว้ยการเตมิเต็มผิวหนงัที่ไม่เรียบ และการกดทบัเพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของระบบทวารเทียม 
ข้อบ่งใช้การใช้ 
ส าหรบัใชก้บัผูป่้วยโคลอสโตมี (ทวารเทียมระบบล าไสใ้หญ่) อิลิออสโตมี (ทวารเทียมระบบล าไสเ้ล็ก)  หรือ ยรูอสโตมี (ทวารเทียมระบบปัสสาวะ) 
ข้อบ่งใช้ 
แผ่นสโตมาฮีซีฟซีลสามารถใชส้  าหรบัการปกป้องผิว เช่น: 
• ใชแ้นบปิดรูทวารเทียมและรูปัสสาวะเทียม 
• ใชเ้ป็นวสัดอุดุแนบภายนอกบนผิวที่ไม่เรียบ 
วิธีการใช้ 
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผิวสะอาดและแหง้ 
2. ดงึแถบหุม้ออกจากวสัดปิุดแนบทัง้สองดา้น 
3. ค่อยๆ ป้ัน มว้น ยืด หรือบีบอดัวสัดปิุดแนบใหพ้อดีกบัทวารเทียม อาจตดั น ามาซอ้นกนั หรือน าวสัดปิุดแนบมาติดกนัใหม่เพ่ือใหพ้อดีกนักบับริเวณที่ยากตอ่
การจดัการ 
4. ค่อยๆ ทาและเกลี่ยวสัดปิุดแนบใหเ้รียบมาทางปากทวารเทียม ขณะใชแ้รงกดเล็กนอ้ย ใหก้ดวสัดปิุดแนบไวก้บัทีป่ระมาณ 30 วินาที 
5. ติดอปุกรณถ์งุเทียมบนพืน้ผิวของวสัดปิุดแนบโดยตรงและจบัไวใ้หเ้ขา้ที่เป็นเวลา 30 วินาทีโดยใชแ้รงกดเบาๆ จนแน่น 
6. ใส่ไวไ้ดน้านตราบเท่าที่ยงัรูส้กึสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใชง้านอาจแตกต่างกนัในแตล่ะบคุคล หมายเหต:ุ หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยดุใช้
และปรกึษาบคุลากรทางการแพทย ์
วิธีการดึงออก 
ค่อยๆ ดงึลอกระบบถงุเทียมออกจากร่างกาย สิ่งตกคา้งใดๆ ที่หลงเหลืออยู่สามารถขจดัออกจากผิวหนงัไดโ้ดยการรีดมว้นและลอกออกหรือใชส้ารท าความสะอาดกาว
ชนิดไม่ท าใหร้ะคายเคือง Sensi-Care ™ หรือ Niltac ™ 
การก าจัดทิง้ 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด/ขอ้บงัคบัในการก าจดัทิง้ในแตล่ะประเทศ 
ค าเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต 

• หา้มใชเ้พ่ือปกปิดผิวหนงัที่ปรแิตกหรือแผลเปิด หรือโดยผูท้ี่มีความรูส้กึไวหรอืมีอาการแพห้รือเกิดปฏิกิริยาภมิูแพต้่อผลิตภณัฑ ์

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป่้วยเหล่านีน้านๆ ครัง้ หากตรวจพบกอ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ ใหป้ระเมินการใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องและเร่ิม
ใหก้ารรกัษาทางการแพทยท์ี่เหมาะสม 

• ผลิตภณัฑน์ีมี้ไวส้  าหรบัใชค้รัง้เดียวเท่านัน้และไม่ควรน ามาใชซ้ า้ การน ามาใชซ้ า้อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติดเชือ้หรือการปนเปื้อนขา้ม (cross 
contamination) คณุสมบตัิทางกายภาพของผลิตภณัฑอ์าจไม่เหมาะสมส าหรบัการใชง้านตามวตัถปุระสงคอี์กต่อไป 

• ควรใชค้วามระมดัระวงัเม่ือใชว้สัดปิุดแนบและอปุกรณถ์งุทวารเทียมเพ่ือป้องกนัทวารเทียมและผิวหนงัโดยรอบจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บที่อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  เก็บรกัษาในทีแ่หง้ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 413503, 413504, 413505 ใน 1 กล่องบรรจ ุ10 ชิน้ 
©2015 ConvaTec Inc. 
®/™ แสดงถึงเครื่องหมายการคา้ของ ConvaTec Inc.  
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

หมายถึง รุน่การผลิต 
 



EXP. DATE หมายถึง วนัหมดอาย ุ
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
 
ผลิตโดย  
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกนั รีพบัลคิ อิงค,์ ซาน คริสโตบาล, สาธารณรฐัโดมนิิกนั 
น าเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ 
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ออลซีซนัส ์เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  โทร. 02-6147000 

1710833TH1 วนัที่ออกเอกสาร 8 กมุภาพนัธ ์2567 


