
โปรดอ่านเอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทยก่์อนการใช้งาน 
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย ์
เอสเซนตา้ แผ่นลอกคราบกาวทางการแพทย ์
ESENTA Sting Free Medical Adhesive Remover Wipe 
ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์
แผ่นลอกคราบกาวกาวทางการแพทยแ์บบไม่ระคายเคือง 
ข้อบ่งใช้ 
ใชข้จดัคราบกาวบนผิวหนงั 
วิธีการใช้ 

1. ฉีกซองบรรจอุอกและคลี่แผน่ออก 
2. เช็ดเพ่ือขจดัคราบกาว 

ข้อมูลการใช้: ทิง้ไวใ้หแ้หง้สกัครู ่เป็นการเตรียมผิวหนงัใหส้ะอาดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตดิอปุกรณห์รือแผ่นปิดแผล 
ข้อควรระวัง 
ส าหรบัใชค้รัง้เดียวเทา่นัน้และไม่ควรใชซ้ า้ หากใชซ้ า้อาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้และคณุสมบตัิอาจไม่เป็นไปตามขอ้บ่งใช ้  
หลงัการใชง้านผลิตภณัฑน์ีอ้าจเป็นอนัตรายทางชีวภาพ ใหจ้ดัการและก าจดัตามตกลงการปฏบิตัิทางการแพทยแ์ละกฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถิ่นที่บงัคบัใช ้
หากในระหว่างการใชง้านอปุกรณน์ีห้รอืจากการใชง้านอปุกรณมี์เหตกุารณร์า้ยแรงเกิดขึน้ โปรดรายงานไปยงัผูผ้ลติและหน่วยงานระดับประเทศของคณุ 

• หลีกเลี่ยงการใชบ้นบาดแผลโดยตรง 

• หลีกเลี่ยงการใชใ้นบริเวณที่ผวิอ่อนหรือผิวบอบบาง (ตา ปาก ห ูจมกู ช่องคลอด) 

• หากมีขอ้สงสยั ใหท้ดสอบโดยการตรวจหาสารก่อภมิูแพท้ี่ผิวหนงั (patch test) บริเวณเล็กๆ ก่อนการใชง้าน 

• หยดุใชห้ากเกิดอาการระคายเคืองและปรีกษาแพทย ์

• ส าหรบัใชภ้ายนอกเท่านัน้ 
ค าเตือน: วตัถไุวไฟ 
วิธีการเก็บรักษา 
เก็บในที่แหง้ใหพ้น้แสงอาทิตย ์ 
ปริมาณบรรจุ 
ผลิตภณัฑร์หสั 423281 ใน 1 กล่องบรรจ ุ30 ชิน้ 
ค าอธิบายสัญลักษณบ์นบรรจุภัณฑ ์ 

 เครื่องมือแพทย ์   ผูผ้ลติ 

 
ผูน้  าเขา้  

 
อ่านเอกสารก ากบัก่อนการใชง้าน หรือ เอกสารก ากบัอิเล็คทรอนิคส ์

 
ค าเตือน  

  
ระวงัวตัถไุวไฟ 
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รุน่การผลิต 

 หมายเลขแคตตาล็อค  
 

วนัหมดอาย ุ

 
เจ้าของผลิตภัณฑ ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินทไ์ชนด,์ สหราชอาณาจกัร 
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